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1. Einleitung

Die Teilnahme an Laborvergleichsuntersuchungen (LVU) bzw. Eignungsprüfun-
gen  (PT)  ist  ein  unverzichtbares  Element  für  das  Qualitäts-Manage-
ment-System eines jeden, mit der Untersuchung von Lebensmitteln, Futter-
mitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen befassten Labors.
Die Durchführung von Laborvergleichsuntersuchungen ermöglicht den teil-
nehmenden Laboren die eigene analytische Kompetenz unter realen Bedingun-
gen nachzuweisen. Gleichzeitig erhalten sie wertvolle Daten für die er-
forderliche Verifizierung oder Validierung der durchgeführten Untersu-
chungsmethode [1, 5].
Das  Ziel  von  DLA  ist  es,  LVU  für  ausgesuchte  Parameter  in  praxis-
relevanten Konzentrationen und Matrices anzubieten. 
Durchführung und Auswertung der vorliegenden Laborvergleichsuntersuchung
erfolgten nach den technischen Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17043
(2010) und DIN ISO 13528-2009 bzw. ISO 13528-2015 [2, 3].

2. Durchführung

2.1  Untersuchungsmaterial

Bei dem Untersuchungsmaterial handelt es sich um eine Tee-Mischung (von
Europäischen Anbietern) von den Bestandteilen Fenchel (ganze Samen), Bei-
fuß-Tee (geschnitten) und Lorbeerblätter (geschnitten).

Die Rohstoffe wurden zusammen gegeben und homogenisiert, insgesamt 1000g.

Anschließend wurden die Proben zu Portionen von ca. 30 g in Vakuumbeutel
abgefüllt und chronologisch nummeriert.

In Voruntersuchungen wurde von unserem Unterauftragslabor folgende Gehal-
te an etherischen Ölen und Inhaltsstoffen bestimmt (nach Ph.Eur. 9.0,
2.2.28 GC/FID):

Gesamtgehalt etherisches Öl: 2,69 ml/100g

Estragol: 2,10 % im Öl
Methyleugenol: 0,19 % im Öl
Thujon:    < 0,05 % im Öl

Hinweis: Die metrologische Rückführung von Temperatur, Masse und Volumen bei der Herstellung der
LVU-Proben wird mittels DAkkS-kalibrierter Referenzmaterialien gewährleistet.
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2.1.1 Homogenität

Die  Mischungshomogenität vor der Abfüllung wurde in 10-fach Bestimmung
mittels Tracer-Analyse untersucht. Die durchgeführte Methode mit Fenchel-
Samen als Tracer, ist angelehnt an die normierte Microtracer-Methode, die
Bestandteil des internationalen GMP-Zertifizierungssystems für Futtermit-
tel ist [14]. 
Vor der Mischung werden Fenchel-Samen zur Probe gegeben und die Partikel-
zahl wird nach der Homogenisierung in entnommenen Aliquoten bestimmt. Die
Bewertung der Mischungshomogenität erfolgt auf Grundlage der Poissonver-
teilung anhand des chi-Quadrat-Tests und auf Grundlage der Normalvertei-
lung anhand des HorRat-Wertes. Für die Beurteilung nach Poisson: Eine
Wahrscheinlichkeit von ≥ 5% ist gleichzusetzen mit einer guten homogenen
Mischung und von ≥ 25% mit einer exzellenten Mischung [14, 15]. Für die
Beurteilung nach der Normalverteilung: Nach [16,17] sind die HorRat-Werte
zwischen 0,3 und 1,3 unter Wiederholbedingungen (Messungen innerhalb des
Labors) zu akzeptieren. 
Die Tracer-Analyse der vorliegenden LVU-Probe hat eine Wahrscheinlichkeit
von 98% ergeben. Die Partikel-Ergebnisse wurden zusätzlich in Konzentra-
tionen umgerechnet, statistisch als Normalverteilung ausgewertet und mit
der Standardabweichung nach Horwitz verglichen. Es wurden HorRat-Werte
von 1,2 erhalten. Die Ergebnisse der Tracer-Analyse sind in der Dokumen-
tation angegeben.

Die Berechnung der Wiederholstandardabweichung Sr der Doppelbestimmungen
der Teilnehmer wurde ebenfalls als Homogenitätskriterium für diese LVU
herangezogen. Sie liegt für Estragol bei 9,2% und für Methyleugenol bei
7,3%. Die Wiederholstandardabweichungen sind somit vergleichbar mit den
Präzisionsdaten der genormten Methode (s. 3.6.2) (vgl. Tab. 2) [19]. Die
Wiederholstandardabweichungen der Teilnehmer sind bei den statistischen
Kennzahlen angegeben (4.1 bis 4.2).

Falls die Kriterien für eine ausreichende Homogenität des Probenmaterials
bezüglich eines Parameters nicht erfüllt sind, werden die Auswirkungen
auf die Zielstandardabweichung geprüft und ggf. erfolgt die Bewertung der
Ergebnisse der Teilnehmer mittels z'-Score unter Berücksichtigung der
Standardunsicherheit des zugewiesenen Wertes (s. 3.8 und 3.11) [3].

2.1.2 Stabilität

Eine Wasseraktivität (aW) von < 0,6 ist ein wichtiger Faktor um die Sta-
bilität von trockenen und getrockneten Produkten während der Lagerung zu
gewährleisten, optimale Bedingung für die Lagerung ist der aW-Wert-Be-
reich von 0,15 – 0,3, in diesem Bereich ist die geringstmögliche Degrada-
tionsrate zu erwarten [16].
Die Erfahrungen mit diversen DLA-Materialien zeigen bei vergleichbarer
Matrix und Wasseraktivität (aW-Wert < 0,6) eine gute Haltbarkeit der EP-
Proben und Lagerstabilität gegenüber mikrobiellem Verderb und bezüglich
des Gehalts an den EP-Parametern. 
Der aW-Wert der EP-Proben lag bei ca. 0,58 (22,6°C). Die Stabilität des
Probenmaterials war somit während des Untersuchungszeitraums unter den
angegebenen Lagerbedingungen gewährleistet.
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2.2 Probenversand und Informationen zur Untersuchung

An jeden Teilnehmer wurden in der 41. Kalenderwoche 2018 zwei Portionen
des Untersuchungsmaterials verschickt. Die Untersuchungsverfahren wurden
freigestellt. Die Untersuchungen waren durchzuführen bis spätestens 23.
November 2018.

Mit  dem  Proben-Anschreiben  wurden  den  Teilnehmern  u.a.  nachstehende
Informationen mitgeteilt: 

Generell  empfehlen  wir  vor  der  Analyse,  insbesondere  bei  kleinen
Analyseneinwaagen,  eine  repräsentative  Probenmenge  entsprechend  guter
Laborpraxis zu homogenisieren.

Bitte beachten Sie die beiliegenden Informationen zur Eignungsprüfung.
(siehe Dokumentation unter Punkt 5.3 EP-Informationen)

2.3 Ergebnisübermittlung

Die Ergebnisabgabe erfolgte einheitlich mittels an die teilnehmenden La-
bore übergebenen Übermittlungstabellen (per eMail).
Zur statistischen Auswertung kamen die abschließend als Mittelwert der
nummerierten Proben angegebenen Gehalte der Analyten. Für die Berechnung
der Wiederhol- und Vergleichsstandabweichung wurden auch die Einzelwerte
der Doppelbestimmungen herangezogen.
Abgefragt und dokumentiert wurden Einzelergebnisse, Angaben zur Wieder-
findung und Stichpunkte zur durchgeführten Methode. 
Falls Teilnehmer mehrere Ergebnisse für denselben Parameter abgegeben ha-
ben, die mit unterschiedlichen Methoden erhalten wurden, wurden diese Er-
gebnisse mit derselben Auswertenummer mit einem Buchstaben als Suffix un-
ter Angabe der jeweiligen Methode ausgewertet.

Alle 11 Teilnehmern haben fristgerecht Ergebnisse abgegeben.
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3. Auswertung

3.1 Konsenswert der Teilnehmer (zugewiesener Wert)

Für die Auswertung wurde als zugewiesener Wert (Xpt) der robuste Mittel-
wert  der  eingesandten  Ergebnisse  verwendet  („Konsenswert  der
Teilnehmer“). Die Berechnung erfolgt nach Algorithmus A gemäß Anhang C
der ISO 13528 [3].  Liegen < 12 quantitative Ergebnisse und eine große
Differenz zwischen robustem Mittelwert und Median vor, ist ggf. der Medi-
an als zugewiesener Wert zu verwenden (Kriterium: ∆ Median - rob. Mittel-
wert > 0,3 σpt)[3]. Im vorliegenden Fall wurde für die Parameter Estragol
und Methyleugenol (im Aufguss) der Median als zugewiesener Wert (Xpt)
verwendet, da < 12 quantitative Ergebnisse vorlagen und durch abweichende
Einzelergebnisse eine relativ große Differenz zwischen dem Median und dem
rob. Mittelwert vorliegt.

Voraussetzung ist, dass die Mehrzahl der Ergebnisse der teilnehmenden La-
boratorien einer Normalverteilung unterliegen bzw. unimodal und symme-
trisch verteilt sind. Hierzu erfolgt eine Prüfung der Verteilung u.a. an-
hand der Kern-Dichte-Schätzung [3, 12].

Falls Hinweise für Quellen von höherer Variabilität, wie z.B. eine bimo-
dale Verteilung der Ergebnisse, vorliegen, werden Ursachen dafür gesucht.
In Frage kommt häufig die Verwendung unterschiedlicher Untersuchungsme-
thoden. Ist dies der Fall, werden nach Möglichkeit getrennte Auswertungen
mit eigenen zugewiesenen Werten (Xpti) vorgenommen.

Die Durchführung der Bewertung wird in der Regel ab 7 Ergebnissen durch-
geführt, in begründeten Fällen ist eine Bewertung auch ab 5 Ergebnisse
zulässig. 

Die tatsächlichen Messergebnisse sind anzugeben. Einzelergebnisse die au-
ßerhalb des angegebenen Messbereiches eines teilnehmenden Labors liegen
(z.B. mit der Angabe > 25 mg/kg oder < 2,5 mg/kg) oder die Angabe „0“
werden für die statistische Auswertung nicht berücksichtigt [3].

3.2 Robuste Standardabweichung

Zum Vergleich mit der Zielstandardabweichung σpt  (Standardabweichung für
die Eignungsbeurteilung) wird die robuste Standardabweichung (S*) der
eingesandten Ergebnisse verwendet. Die Berechnung erfolgt nach Algorith-
mus A gemäß Anhang C der ISO 13528 [3]. 

3.3 Wiederholstandardabweichung

Die Wiederholstandardabweichung Sr basiert auf den laborinternen Stan-
dardabweichungen der (ausreißerfreien) Einzelergebnisse der Teilnehmer,
die jeweils unter Wiederholbedingungen, d.h. Analysen an derselben Probe
von demselben Bearbeiter mit demselben Gerät im gleichen Labor innerhalb
kurzer Zeit, ermittelt wurden. Sie charakterisiert die mittlere Streuung
der Ergebnisse innerhalb der Laboratorien [3] und wird von DLA als Hin-
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weis für die Homogenität des Untersuchungsmaterials herangezogen. 

Sofern die Einzelergebnisse der Teilnehmer vorliegen, erfolgt die Berech-
nung der Wiederholstandabweichung Sr, auch als Standardabweichung inner-
halb der Laboratorien Sw bezeichnet, nach: [3, 4].

Die relative Wiederholstandardabweichung in Prozent des Mittelwerts ist
als Variationskoeffizient VKr bei den statistischen Kenndaten im  Ergeb-
nisteil mit angegeben, sofern die Einzelergebnisse der Teilnehmer vorlie-
gen.

3.4 Vergleichsstandabweichung

Die Vergleichsstandabweichung SR stellt eine laborübergreifende Schätzung
der Standardabweichung für die Bestimmung des jeweiligen Parameters an-
hand der (ausreißerfreien) Einzelergebnisse der Teilnehmer dar. Sie be-
rücksichtigt sowohl die Wiederholstandardabweichung als auch die Stan-
dardabweichung zwischen den Laboratorien. Vergleichsstandardabweichungen 
von LVUs können von Vergleichsstandabweichungen von RVs abweichen, da die
beteiligten Laboratorien bei LVUs i.d.R. unterschiedliche interne Bedin-
gungen und Methoden zur Bestimmung der Messwerte benutzen. In der vorlie-
genden Auswertung bezieht sich die Angabe der Vergleichsstandardabwei-
chung daher nicht auf eine spezifische Messmethode, sondern charakteri-
siert annähernd die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Laboratorien un-
tereinander. Vorausgesetzt der Einfluss von Homogenität und Stabilität 
des Probenmaterials sind zu vernachlässigen. 

Sofern die Einzelergebnisse der Teilnehmer vorliegen, erfolgt die Berech-
nung der Vergleichsstandabweichung SR nach: [3, 4].

Die relative Vergleichsstandardabweichung in Prozent des Mittelwerts ist
als Variationskoeffizient VKR bei den statistischen Kenndaten im Ergeb-
nisteil mit angegeben, sofern die Einzelergebnisse der Teilnehmer vorlie-
gen, und die Bedeutung unter 3.9 näher erläutert.

3.5 Ausschluss von Ergebnissen und Ausreißer

Ergebnisse können vorab von der statistischen Auswertung ausgeschlossen
werden, wenn offensichtliche grobe Fehler, wie z. B. falsche Einheiten,
Dezimalstellen, zu geringe Anzahl signifikanter Stellen (gültige Ziffern)
oder Angaben für einen falschen Prüfgegenstand vorliegen [2]. Auch wenn
ein Ergebnis z.B. mit einem Faktor >10 deutlich vom Mittelwert abweicht
und einen Einfluss auf die robuste Statistik hat, kann ein Ergebnis von
der statistischen Auswertung ausgeschlossen werden [3].

Alle Ergebnisse sollen mit mindestens 2 signifikanten Stellen (gültige
Ziffern) angegeben werden. Die Angabe von 3 Stellen ist i.d.R. ausrei-
chend.

Ergebnisse, die mit unterschiedlichen Verfahren erhalten wurden und zu
einer erhöhten Variabilität und/oder zu einer bi- oder mehrmodalen Ver-
teilung der Ergebnisse führen, werden separat behandelt oder, wenn dafür
zu wenige Ergebnisse vorliegen, ausgeschlossen. Hierfür erfolgt die Prü-
fung der Ergebnisse anhand der Kern-Dichte-Schätzung [3, 12].

Auf Ausreißer wird mittels robuster Statistik (Algorithmus A) geprüft:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von DLA-Ahrensburg
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Ergebnisse, die um mehr als das Dreifache der robusten Standardabweichung
vom robusten Mittelwert abweichen, können danach als Ausreißer eingestuft
werden [3].  Aufgrund der Anwendung der robusten Statistik werden Ausrei-
ßer i.d.R. nicht von der Auswertung ausgeschlossen, sofern keine anderen
Gründe vorliegen (s.o.) [3]. Ermittelte Ausreißer werden im Ergebnisteil
nur genannt, wenn sie von der statistischen Auswertung ausgeschlossen
wurden.

3.6 Zielstandardabweichung (für die Eignungsbeurteilung)

Die Zielstandardabweichung des zugewiesenen Wertes σpt (= Standardabwei-
chung für die Eignungsbeurteilung) kann nach unten dargestellten, unter-
schiedlichen Verfahren bestimmt werden.

Sofern ein akzeptabler Quotient S*/σpt vorliegt, wird für die Eignungsbe-
urteilung bevorzugt die Zielstandardabweichung des allgemeinen Modells
nach Horwitz verwendet, da diese in der Regel für Auswertungen von Labor-
vergleichsuntersuchungen, bei denen von den Teilnehmern unterschiedliche
Analysenmethoden eingesetzt werden, geeignet ist. Die Zielstandardabwei-
chung aus der Auswertung von Präzisionsdaten eines Versuchs leitet sich
dagegen aus Ringversuchen mit vorgegebener Analysenmethode ab.
In Fällen, in denen beide o.g. Modelle ungeeignet sind, wird die Ziel-
standardabweichung anhand von Werten aus Erkenntnissen nach 3.6.3 ermit-
telt.
Zur Information werden, sofern verfügbar, jeweils die z-Scores beider Mo-
delle in der Auswertung angegeben.

Zur  Bewertung  der  Ergebnisse  wurden  in  der  vorliegenden  LVU  die
Zielstandardabweichungen der Auswertung eines Versuchs zur Präzision (s.
3.6.2/  Tabelle  2)  verwendet.  Zur  Information  wurde  zusätzlich  die
Zielstandardabweichung des allgemeinen Modells nach Horwitz (s. 3.6.1)
angegeben. 
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3.6.1 Allgemeines Modell nach Horwitz

Anhand der in zahlreichen LVUs für unterschiedliche Parameter und Analy-
senmethoden erhaltenen statistischen Kenndaten hat Horwitz ein allgemei-
nes Modell für die Schätzung der Vergleichsstandardabweichung σR  abge-
leitet [6]. Später wurde das Modell von Thompson für bestimmte Konzentra-
tionsbereiche modifiziert [10]. Die Vergleichsstandardabweichung σR kann
als relative Zielstandardabweichung   σpt  in % des zugewiesenen Wertes
verwendet werden und nach untenstehenden Gleichungen berechnet werden
[3]. Dabei wird für die Konzentration c der zugewiesene Wert Xpt einge-
setzt.

Gleichungen Konzentrationsbereiche entspricht

 σR = 0,22c c < 1,2 x 10-7 < 120 µg/kg

 σR = 0,02c0,8495 1,2 x 10-7 ≤ c ≤ 0,138 ≥ 120 µg/kg

 σR = 0,01c0,5 c > 0,138 > 13,8 g/100g

mit c = Massenanteil des Analyten (als relative Größe, z.B. 1 mg/kg = 1 ppm = 10-6 kg/kg)

3.6.2 Auswertung eines Versuchs zur Präzision

Aus  der  Vergleichstandardabweichung  σR und  der  Wiederholstandardab-
weichung σr  eines Versuchs zur Präzision einer Methode (Ringversuch oder
LVU) kann unter Berücksichtigung der Anzahl der Wiederholmessungen m der
Teilnehmer in der vorliegenden Vergleichsuntersuchung die Zielstandardab-
weichung σpt abgeleitet werden [3]:

Die  in  Tabelle  2  angegebenen  relativen  Wiederholstandardabweichungen
(RSDr) und relativen Vergleichsstandabweichungen (RSDR) wurden in Ring-
versuchen mittels der angegebenen Methoden ermittelt. 
Die  dort  gekennzeichneten  resultierenden  Zielstandardabweichungen  σpt
wurden zur Bewertung der Ergebnisse herangezogen bzw. zur Information zu-
sätzlich bei den Kennzahlen angegebenen.

Tabelle  2: Relative  Wiederholstandardabweichung  (RSDr)  und  relative
Vergleichsstandabweichung (RSDR) in Fenchelfrüchtetee gemäß Versuchen zur
Präzision und die resultierende Zielstandardabweichung σpt [19].

Parameter Matrix Mittelwerte
(mg/l)

RSDr

(%)
RSDR

(%)
σpt

(%)
Methode /
Literatur

Estragol Fenchelfrüchte-
Tee

0,34 9,71 21,5 20,31 19/ GC-MS-
Verfahren

1 in der Auswertung (s. Abschnitt 4) verwendete Werte
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3.6.3 Werte aus Erkenntnissen 

Die Zielstandardabweichung kann für die Eignungsbeurteilung auf einen 
Wert festgesetzt werden, der dem Leistungsfähigkeitsniveau entspricht, 
das der Koordinator für ein wünschenswertes Ziel für die teilnehmenden 
Laboratorien hält [3]. 

3.7 z-Score

Der z-Score wird herangezogen zur Beurteilung der Ergebnisse der teilneh-
menden Labore. Er besagt um welches Vielfache der Zielstandardabweichung
(σpt) das Ergebnis (xi) des betreffenden Teilnehmers vom zugewiesenen
Wert (Xpt) abweicht [3]. 

Die Berechnung erfolgt nach: 

Die Anforderungen an die Analytik gelten im Allgemeinen als erfüllt, wenn
 

-2 ≤ z ≤ 2 .

Der für die Eignungsprüfung gültige z-Score wird in der Auswertung mit z-
Score (σpt) bezeichnet, während der als z-Score (Info) bezeichnete Wert
rein informativen Charakter hat. Die beiden z-Scores werden mit den un-
terschiedlichen Zielstandardabweichungen nach 3.6 berechnet.

3.7.1 Warn- und Eingriffssignale

Gemäß  der  ISO  13528  für  statistische  Verfahren  für  Eignungsprüfungen
wird empfohlen, dass ein Ergebnis, das einen z-Wert > 3,0 oder < - 3,0
ergibt, als „Eingriffssignal“ zu werten ist [3]. Gleichermaßen ist ein z-
Wert > 2,0 oder < −2,0 als „Warnsignal“ zu beurteilen. Ein einzelnes
„Eingriffssignal“ oder aber „Warnsignale“ bei zwei aufeinander folgenden
LVU-Runden sind als Beleg dafür zu werten, dass eine Anomalie aufgetreten
ist, die untersucht werden muss. Eine Fehler- bzw. Ursachenanalyse kann
durch Prüfung des Analysenablaufs inkl. Verständnis und Umsetzung der
Messung durch das Personal, Einzelheiten des Messablaufs, Kalibrierung
von Geräten und Zusammensetzung von Reagenzien, Übertragungs- bzw. Be-
rechnungsfehler, Richtigkeit und Präzision sowie Einsatz von Referenzma-
terial durchgeführt werden. Falls notwendig, muss auf die Probleme durch
angemessene Korrekturmaßnahmen reagiert werden [3].

DLA stellt in den z-Score-Abbildungen die Grenzen für die Warn- und Ein-
griffssignale als gelbe bzw. rote Linien dar. Die jeweiligen Werte haben
gemäß ISO 13528 nur Gültigkeit sofern ≥ 10 Ergebnisse vorliegen [3]. 

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von DLA-Ahrensburg
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3.8 z'-Score

Der z'-Score kann u.a. zur Beurteilung der Ergebnisse der teilnehmenden
Labore herangezogen werden, wenn die Standardunsicherheit des zugewiese-
nen Wertes berücksichtigt werden muss (s. 3.11). Der z'-Score drückt das
Verhältnis der Abweichung des Ergebnisses (xi) des betreffenden Teilneh-
mers  vom zugewiesenen Wert  zur Wurzel aus der Quadratsumme von Ziel-
standardabweichung (σpt) und Standardunsicherheit (U(Xpt)) aus [3].

Die Berechnung erfolgt nach: 

Sofern eine Bewertung der Ergebnisse mittels z'-Score erfolgt, haben wir 
im Folgenden den Ausdruck im Nenner als Zielstandardabweichung σpt' defi-
niert.

Die Anforderungen an die Analytik gelten im Allgemeinen als erfüllt, wenn
 

-2 ≤ z' ≤ 2 .

Zu Warn- und Eingriffssignalen siehe 3.7.1.

3.9 Variationskoeffizient (VKR)

Der Variationskoeffizient (VKR) der Vergleichspräzision (= relative Ver-
gleichsstandardabweichung) errechnet sich aus der Vergleichsstandabwei-
chung SR und dem Mittelwert [4, 13]:

                              VKR = SR * 100
                                      X

Im Gegensatz zur Standardabweichung als ein Maß für die absolute Variabi-
lität gibt der VKR die relative Variabilität innerhalb eines Datenbe-
reichs an. Während ein niedriger VKR  von z.B. < 5-10% als Beleg für ei-
nen homogenen Ergebnissatz gelten kann, deutet ein VKR von mehr als 50% 
auf eine „starke Inhomogenität der statistischen Masse“ hin, sodass die 
Eignung für bestimmte Anwendungszwecke wie die Beurteilung von Höchst-
wertüberschreitungen oder die Leistungsbeurteilung der teilnehmenden La-
boratorien ggf. nicht mehr gegeben sein kann [3]. 

3.10   Quotient   S*/  σ  pt

In Anlehnung an den HorRat-Wert kann die Bewertung einer Laborvergleichs-
untersuchung als aussagekräftig gelten, wenn der Quotient von robuster
Standardabweichung S* und Zielstandardabweichung σpt nicht über 2 liegt.
Ein über 2 liegender Wert bedeutet, dass die Präzision nicht zufriedens-
tellend ist, d.h., dass die Präzision aus analytischen Gründen zu varia-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von DLA-Ahrensburg
Seite 12 von 38



Dezember 2018                            DLA 29/2018   –   Estragol, Methyleugenol und Thujon

bel ist oder die festgestellte Variation höher ist als für die angewandte
Methode geschätzt wurde. Somit ist eine Vergleichbarkeit der Messergeb-
nisse nicht gewährleistet [3].

3.11 Standardunsicherheit

Jeder zugewiesene Wert ist mit einer Standardunsicherheit behaftet, die
von der Analysenmethode, Unterschieden der eingesetzten Analysenmethoden,
dem Probenmaterial und der Anzahl der Teilnehmer (P) einer LVU beein-
flusst  wird.  Die  Standardunsicherheit  des  zugewiesenen  Wertes  (U(Xpt))
wird für die vorliegende LVU wie folgt berechnet [3]:

Ist U(Xpt) ≤ 0,3 σpt muss die Standardunsicherheit des zugewiesenen Wertes
nicht berücksichtigt werden [3]. Ein deutliches Überschreiten des Wertes
von 0,3 ist ein Hinweis darauf, dass die Zielstandardabweichung ggf. zu
gering für die Standardunsicherheit des zugewiesenen Wertes gewählt wur-
de. 

Der Quotient U(Xpt)/σpt ist in den Kenndaten angegeben. 

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von DLA-Ahrensburg
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4. Ergebnisse

Alle folgenden Tabellen sind anonymisiert. Den teilnehmenden Instituten
wird mit dem Versand dieser Auswertung ihre individuelle Auswertenummer
mitgeteilt.

In der oberen Tabelle sind die Kenndaten aufgeführt:

Kenndaten

Anzahl der Messergebnisse

Anzahl der Ausreißer

Mittelwert

Median (Xpt)

Robuster Mittelwert 

Robuste Standardabweichung (S*)

Anzahl mit m Wiederholmessungen

Wiederholstandardabweichung (Sr)

Variationskoeffizient (VKr)in %

Vergleichsstandardabweichung (SR)

Variationskoeffizient (VKR)in %

Zielkenndaten: 

Zielstandardabweichung σpt oder σpt'

Zielstandardabweichung zur Information

untere Grenze des Zielbereichs (Xpt - 2σpt)*  

obere Grenze des Zielbereichs (Xpt + 2σpt)*  

Quotient S*/σpt oder S*/σpt'

Standardunsicherheit U(Xpt)

Quotient U(Xpt)/σpt oder U(Xpt)/σpt'

Ergebnisse im Zielbereich

Prozent im Zielbereich
* Zielbereich berechnet mit z-Score oder z'-Score

In der unteren Tabelle sind die Ergebnisse der teilnehmenden Labore  auf
3 gültige Stellen formatiert dargestellt**:

** Im Dokumentationsteil sind die Ergebnisse so angegeben wie sie von den Teilnehmern
übermittelt wurden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von DLA-Ahrensburg
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4.1 Estragol, Methyleugenol und Thujon im Gesamt-Öl

Da für die Parameter Estragol, Methyleugenol und Thujon weniger als 5 Er-
gebnisse vorlagen, konnten keine statistischen Auswertungen und Bewertun-
gen vorgenommen werden.

4.1.1 Estragol (% in Öl)

4.1.2 Methyleugenol (% in Öl)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von DLA-Ahrensburg
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    Estragol [% in Öl] z-Score z-Score Hinweis

Remark

1
2
3
4
5 410* * Angabe in mg/kg

6 2,040
7
8
9
10
11

Auswerte- 
nummer

Abweichung 
[% in Öl]

 Evaluation 
number

Deviation      
[% in Öl]

(σpt)  (Info)

z-Score z-Score Hinweis

Remark

1
2
3
4
5 16* * Angabe in mg/kg

6 0,140
7
8
9
10
11

Auswerte- 
nummer

    Methyleugenol   
[% in Öl]

Abweichung 
[% in Öl]

 Evaluation 
number

   Deviation      
       [% in Öl]

(σpt)  (Info)
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4.1.3 Thujon (% in Öl)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von DLA-Ahrensburg
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    Thujon  [% in Öl] z-Score z-Score Hinweis

Remark

1
2
3
4
5 < 10* * Angabe in mg/kg

6 < 0,01
7
8
9
10
11

Auswerte- 
nummer

Abweichung 
[% in Öl]

 Evaluation 
number

  Deviation         
      [% in Öl]

(σpt)  (Info)
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4.2 Estragol, Methyleugenol und Thujon im Aufguss

4.2.1 Estragol in mg/l

Vergleichsuntersuchung  /  Proficiency Test

Anmerkungen zu den Kenndaten:

Die Zielstandardabweichung wurde nach 3.6.2 Auswertung eines Versuchs zur
Präzision (ASU §64 L 47.08-3) berechnet. Zusätzlich wurde zur Information
die Zielstandardabweichung berechnet nach dem Modell nach Horwitz angege-
ben (s. 3.6.1).   

Der Quotient S*/σpt lag unter 2,0. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
ist gegeben.

Wiederhol- und Vergleichsstandardabweichung sind als niedrig bzw. unauf-
fällig zu bewerten. 

Der Quotient U(Xpt)/σpt liegt mit 0,74 über 0,3 und ist aber aufgrund der 
anderen Kenndaten akzeptabel.

78% der Ergebnisse lagen im Zielbereich.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von DLA-Ahrensburg
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Kenndaten
Anzahl der Messergebnisse 9
Anzahl der Ausreißer 0
Mittelwert 0,481

0,519
0,482

Robuste Standardabweichung (S*) 0,188
Anzahl mit 2 Wiederholmessungen 9

0,0445

9,23%

0,169

35,1%
Zielkenndaten:

0,105

0,0917

Untere Grenze des Zielbereichs 0,309
Obere Grenze des Zielbereichs 0,729

1,8
0,0784
0,74

Ergebnisse im Zielbereich 7
Prozent im Zielbereich 78%

Median (Xpt)
Robuster Mittelwert

Wiederholstandardabweichung (S
r
)

Variationskoeffizient (VK
r
)

Vergleichsstandardabweichung (S
R
)

Variationskoeffizient (VK
R
)

Zielstandardabweichung σpt
Zielstandardabweichung (zur 
Information)

Quotient S*/σpt
Standardunsicherheit U(Xpt)
Quotient U(Xpt)/σpt
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Abb. / Fig. 1: Ergebnisse / Results Estragol

Abb. / Fig. 2: 
Kerndichte-Schätzung der Ergebnisse (mit 
h =  σpt von Xpt)

Kernel density plot of results 
(with h = σpt of Xpt)

Anmerkung:
Die Kerndichte-Schätzung zeigt eine symmetrische Verteilung der Ergebnis-
se mit  einem Neben-Peak bei 0,2 mg/l, der auf Teilnehmerergebnisse auße-
rhalb des Zielbereichs zurückgeht.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von DLA-Ahrensburg
Seite 18 von 38
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Ergebnisse der Teilnehmer:
Results of Participants:

Abb. / Fig. 3:   Z-Scores Estragol

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von DLA-Ahrensburg
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Estragol [mg/l] z-Score z-Score Hinweis

Remark

1 0,478 -0,0410 -0,39 -0,45
2 0,560 0,0410 0,39 0,45
3 0,470 -0,0490 -0,47 -0,53
4 0,572 0,0530 0,50 0,58
5
6 0,240 -0,279 -2,7 -3,0
7 0,720 0,201 1,9 2,2
8 0,519 0,00 0,00 0,40
9 0,190 -0,329 -3,1 -3,6
10 0,580 0,0610 0,58 1,1
11

Auswerte- 
nummer

Abweichung 
[mg/l]

 Evaluation 
number

Deviation  
[mg/l]

(σpt)  (Info)

9
6

3
1

8
2

4
10

7
-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
z-Scores

Auswertenummer / evaluation number
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4.2.2 Methyleugenol in mg/l

Vergleichsuntersuchung  /  Proficiency Test

Anmerkungen zu den Kenndaten:

Die Zielstandardabweichung wurde nach 3.6.2 Auswertung eines Versuchs zur
Präzision (ASU §64 L 47.08-3) berechnet. Zusätzlich wurde zur Information
die Zielstandardabweichung berechnet nach dem Modell nach Horwitz angege-
ben (s. 3.6.1).   

Der Quotient S*/σpt lag unter 2,0. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
ist gegeben.

Wiederhol- und Vergleichsstandardabweichung sind als niedrig bzw. unauf-
fällig zu bewerten. 

Der Quotient U(Xpt)/σpt liegt mit 0,69 über 0,3 und ist aber aufgrund der 
anderen Kenndaten akzeptabel.

78% der Ergebnisse lagen im Zielbereich.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von DLA-Ahrensburg
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Kenndaten
Anzahl der Messergebnisse 9
Anzahl der Ausreißer 0
Mittelwert 0,184

0,200
0,189

Robuste Standardabweichung (S*) 0,067
Anzahl mit 2 Wiederholmessungen 9

0,0133

7,28%

0,0705

38,6%

Zielkenndaten:
0,0405

0,0408

Untere Grenze des Zielbereichs 0,119
Obere Grenze des Zielbereichs 0,281

1,7
0,0279
0,69

Ergebnisse im Zielbereich 7
Prozent im Zielbereich 78%

Median (Xpt)
Robuster Mittelwert

Wiederholstandardabweichung (S
r
)

Variationskoeffizient (VK
r
)

Vergleichsstandardabweichung (S
R
)

Variationskoeffizient (VK
R
)

Zielstandardabweichung σpt
Zielstandardabweichung (zur 
Information)

Quotient S*/σpt
Standardunsicherheit U(Xpt)
Quotient U(Xpt)/σpt
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Abb. / Fig. 4: Ergebnisse / Results Methyleugenol

Abb. / Fig. 5: 
Kerndichte-Schätzung der Ergebnisse (mit h = 
σpt von Xpt)

Kernel density plot of results 
(with h = σpt of Xpt)

Anmerkung:
Die Kerndichte-Schätzung zeigt eine symmetrische Verteilung der Ergebnis-
se mit einem Neben-Peak bei 0,05 mg/l, der auf ein Teilnehmerergebnis au-
ßerhalb des Zielbereichs zurückgeht.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von DLA-Ahrensburg
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Ergebnisse der Teilnehmer:
Results of Participants:

Abb. / Fig. 6:   Z-Scores Methyleugenol

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von DLA-Ahrensburg
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z-Score z-Score Hinweis

Remark

1 0,180 -0,0200 -0,49 -0,49
2 0,220 0,0200 0,49 0,49
3 0,250 0,0500 1,2 1,2
4 0,184 -0,0160 -0,39 -0,39
5
6 0,110 -0,0900 -2,2 -2,2
7 0,270 0,0700 1,7 1,7
8 0,202 0,00 0,049 0,31
9 0,042 -0,158 -3,9 -3,9
10 0,200 0,00 0,00 0,26
11

Auswerte- 
nummer

Methyleugenol 
[mg/l]

Abweichung 
[mg/l]

 Evaluation 
number

Deviation  
[mg/l]

(σpt)  (Info)

9
6

1
4

10
8

2
3

7
-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
z-Scores

Auswertenummer / evaluation number
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4.2.3 Thujon in mg/l

Vergleichsuntersuchung  /  Proficiency Test

Es lagen 8 Ergebnisse für Thujon vor, 6 (= 75%) der Ergebnisse lagen
davon unter der jeweiligen Nachweisgrenze bzw. Bestimmungsgrenze. Eine
quantitative Auswertung kann aus diesem Grunde nicht vorgenommen werden: 

Anmerkung:

Bei 6 von 8 Ergebnissen (= 75%) lag der Gehalt an Thujon unter der Nach-
weisgrenze. Das stimmt überein mit der Voruntersuchung durch unser Refe-
renzlabor, das im Etherischen Öl der Teemischung ebenfalls kein Thujon 
nachweisen konnte (<0,05 % Thujon im Öl). 

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von DLA-Ahrensburg
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Thujon [mg/l] z-Score z-Score Hinweis

Remark

1 <BG BG < 2 mg/l

2 BG < 0,2 mg/l

3 <0,05
4 0,478
5
6 <0.01
7
8 < NG BG < 0,05 mg/l

9 n.n. BG < 0,01 mg/l

10 24,1
11 <0,05

Auswerte- 
nummer

Abweichung 
[mg/l]

 Evaluation 
number

Deviation  
[mg/l]

(σpt)  (Info)

nicht 
nachweisbar



5.  Dokumentation

Hinweis: Angaben in englischer Sprache wurden von DLA nach bestem Wissen ins Deutsche übersetzt (ohne Gewähr der Richtigkeit).

5.1 Angaben der Teilnehmer
5.1.1 Primärdaten

5.1.1.1 Estragol, Methyleugenol und Thujon im Öl

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von DLA-Ahrensburg
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Parameter

Teilnehmer Einheit Ergebnis

ja / nein in %

5 mg/kg 410 420 390 nein 108

6 % in Öl 2,04 2,06 2,02 0,01 nein n.a.

5 mg/kg 16 16 15 nein 94

6 % in Öl 0,14 0,14 0,14 0,01 nein n.a.

5 mg/kg <10 <10 <10 nein 85

6 % in Öl <0,01 <0,01 <0,01 0,01 nein n.a.

Ergebnis 
Probe I

Ergebnis 
Probe II

Bestim-
mungs-
grenze

Incl. 
WF

Wieder-
findungs-
rate

Participant Unit Result Result 
sample I

Result 
sample 
II

Limit of 
quantifi
cation

Incl. 
RR

Recovery

Estragol

Estragol

Methyl-
eugenol

Methyl-
eugenol

Thujon

Thujon



5.1.1.2.1 Estragol im Aufguss
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Incl. WF

Incl. RR

Tag/Monat mg/l mg/l mg/l mg/l ja / nein in %

1 3 29 21.11.2018 0,478 0,501 0,455 0,01 nein
2 8 24 22.11.18 0,56 0,53 0,58 0,2 nein 100
3 4 28 23.11.18 0,47 0,42 0,53 0,05 ja
4 11 21 21.11.18 0,572 0,579 0,565 0,02 nein 95
5 10 22
6 19 13 05.11. 0,24 0,27 0,22 0,01 nein n.a.

7 7 25 0,72 0,71 0,74 0,04 ja 93

8 6 26 17.10.18 0,519 0,547 0,491 0,05 nein 65
9 12 20 25.10. 0,19 0,14 0,25 0,01 nein 98
10 1 31 29.10.18 0,58 0,58 0,57 0,05 mg/l nein k.A.
11 23 9

Teil-
nehmer

Probe 
Nr. I.

Probe 
Nr. II

Datum der 
Analyse

Ergebnis 
(Mittel)

Ergebnis 
Probe I

Ergebnis 
Probe II

Bestimmungs
grenze

Wiederfin-
dungsrate

Partici-
pant

Sample 
no.I

Sample 
no. II

Date of 
analysis

Result (mean)
Result 
sample I

Result 
sample 
II

Limit of 
quantificat

ion
Recovery

Probe I: 
08.11.18, 
Probe II: 
12.11.18



5.1.1.2.2 Methyleugenol im Aufguss
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Incl. WF

Incl. RR

Tag/Monat mg/l mg/l mg/l mg/l ja / nein in %

1 3 29 21.11.2018 0,18 0,192 0,167 0,01 nein

2 8 24 22.11.18 0,22 0,22 0,22 nein 96,3

3 4 28 23.11.18 0,25 0,25 0,25 0,05 ja

4 11 21 21.11.18 0,184 0,179 0,188 0,02 nein 90

5 10 22

6 19 13 05.11. 0,11 0,12 0,09 0,01 nein n.a.

7 7 25 0,27 0,28 0,25 0,04 ja 102

8 6 26 17.10.18 0,202 0,208 0,195 0,05 nein 91

9 12 20 25.10. 0,042 0,032 0,052 0,01 nein 120

10 1 31 29.10.18 0,2 0,2 0,19

11 23 9

Teilneh
mer

Probe 
Nr. I.

Probe 
Nr. II

Datum der 
Analyse

Ergebnis 
(Mittel)

Ergebnis 
Probe I

Ergebnis 
Probe II

Bestimmungs
grenze

Wiederfin-
dungsrate

Partic-
pant

Sample 
no.I

Sample 
no. II

Date of 
analysis

Result (mean)
Result 
sample I

Result 
sample 
II

Limit of 
quantificat

ion
Recovery

Probe I: 
08.11.18, 
Probe II: 
12.11.18



5.1.1.2.3 Thujon im Aufguss
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Incl. WF

Incl. RR

Tag/Monat mg/l mg/l mg/l mg/l ja / nein in %

1 3 29 21.11.2018 <BG <BG <BG 2 nein

2 8 24 22.11.18 n.n. 0 0 0,2 nein 103,5

3 4 28 23.11.18 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 ja 

4 11 21 21.11.18 0,478 0,459 0,496 0,02 nein 86

5 10 22

6 19 13 05.11. <0,01 <0,01 <0,01 0,01 nein n.a.

7 7 25

8 6 26 17.10.18 < NG < NG < NG 0,05 nein 87

9 12 20 25.10. n.n. n.n. n.n. 0,01 nein 93

10 1 31 24,1 24,3 24

11 23 9 16.11.18 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 nein 96,9

Teilne
hmer

Probe 
Nr. I.

Probe 
Nr. II

Datum der 
Analyse

Ergebnis 
(Mittel)

Ergebnis 
Probe I

Ergebnis 
Probe II

Bestimmungs
grenze

Wiederfin-
dungsrate

Parti-
pant

Sample 
no.I

Sample 
no. II

Date of 
analysis

Result (mean)
Result 
sample I

Result 
sample 
II

Limit of 
quantificat

ion
Recovery
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Incl. WF

Incl. RR

Tag/Monat mg/l mg/l mg/l mg/l ja / nein in %

1 3 29

2 8 24

3 4 28

4 11 21

5 10 22

6 19 13

7 7 25

8 6 26 17.10.18 0,547 0,535 0,558 0,05 nein 112

9 12 20

10 1 31

11 23 9

Teilne
hmer

Probe 
Nr. I.

Probe 
Nr. II

Datum der 
Analyse

Ergebnis 
(Mittel)

Ergebnis 
Probe I

Ergebnis 
Probe II

Bestimmungs
grenze

Wiederfin-
dungsrate

Parti-
pant

Sample 
no.I

Sample 
no. II

Date of 
analysis

Result (mean)
Result 
sample I

Result 
sample 
II

Limit of 
quantificat

ion
Recovery



5.1.2 Analytische Methoden

5.1.2.1 Estragol, Methyleugenol und Thujon im Öl 
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Teilnehmer Probenvorbereitung Messmethode Sonstige Hinweise

ja / nein ja / nein

1

2

3

4

5 LA-GC-604.05 GC-MS ja nein

6 GC-FID n.a. nein ja n.a.

7

8

9

10

11

Methodenbeschrei-
bung

Kalibrierung und 
Referenzmaterial

Wiederfindung 
mit gleicher 

Matrix

Methode ak-
kreditiert

Participant Method description Sample preparation Measuring method
Calibration and 

reference matreial
Recovery with 
same matrix

Method ac-
credited

Further remarks

Öl-Bestandteile 
(GC-FID), nach 
Regelwerk, Ph. Eur 
Monographie 
Essential Oil 
(01/2008:2098)

Destillation mit 15g 
Probenmaterial und 
Aufnahme in Xylol



5.1.2.2.1 Estragol im Aufguss 
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Teilnehmer Probenvorbereitung Messmethode Sonstige Hinweise

ja / nein ja / nein

1 nein ja

2 nein ja

3 ASU L47.08-3 ja nein

4 GC-MS ja

5

6 GC-MS nein ja n.a.

7 GC-MS ja ja

8 ASU L 47.08-3 - - ja ja

9 GC-MSD nein ja Unterschiedliches Aussehen und Geruch 

10 ASU 47.08-3 k.A. ja

11

Methodenbeschrei-
bung

Kalibrierung und 
Referenzmaterial

Wiederfindung 
mit gleicher 

Matrix

Methode ak-
kreditiert

Participant Method description Sample preparation Measuring method
Calibration and 

reference matreial
Recovery with 
same matrix

Method ac-
credited

Further remarks

Bestimmung von 
Safrol, 
Methyleugenol und 
Estragol in 
Lebensmitteln 
mittels GC/MS

Auszug NICHT 
homogenisierter Probe gemäß 
BVL L 47.08-3, 
flüssig/flüssig Extraktion 

GC/MS in Sim Mode, 30m x 
0.25mm x 0.25µm HP-5MS Säule

Externe 
Kalibrierung mit 
interner 
Standardmethode

§ 64 L 47.08 -3 
modifiziert

Aufguss wie Norm, 
Ausschütteln mit Kaltron

GC-MS modifiziertes 
Nromverfahren

Estragol OEKANAL, 
Sigma Aldrich, 
Article:34098, 
Lot.:SZBF335XV

ASU § 64 LFGB 
L00.00-145, 
modifiziert

Probenaufarbeitung erfolgte 
nach ASU § 64 LFGB L47.08-3

Standard-dotierter 
Kunstsaft

nein 
(Kunstsaft)

Estragol im 
Teeaufguss (GC-MS), 
ASU L 47.08-03

2*6.5g Probeneinwaage in 
0.5 L Wasser

Mehrpunktkalibrier
ung 

ASU L 47.08-3, 09-
2006

Kalibrierung mit 
internen Standard, 
Referenzmaterial 
zertifiziert

Lösungsmittelkali-
brierung

Wiederfindung in der 
Wiederfindungsmatrix ist 
erfahrungsgemäß schlecht

ASU L47.08-3: 2006-
09

Vermahlen nach
<-18°C über Nacht

5-Punkt 
(ausgewählt aus 9)

12,5 g/l EW nicht weiter 
zerkleinert

Kalibrierung 0 - 
6,4 mg/l



5.1.2.2.2 Methyleugenol im Aufguss 
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Teilnehmer Probenvorbereitung Messmethode Sonstige Hinweise

ja / nein ja / nein

1 nein ja

2 nein ja

3 ASU L47.08-3 ja nein

4 GC-MS ja

5

6 GC-MS nein ja n.a.

7 GC-MS ja ja

8 ASU L 47.08-3 - - ja ja

9 GC-MSD nein ja

10

11

Methodenbeschrei-
bung

Kalibrierung und 
Referenzmaterial

Wiederfindung 
mit gleicher 

Matrix

Methode ak-
kreditiert

Participant Method description Sample preparation Measuring method
Calibration and 

reference matreial
Recovery with 
same matrix

Method ac-
credited

Further remarks

Bestimmung von 
Safrol, 
Methyleugenol und 
Estragol in 
Lebensmitteln 
mittels GC/MS

Auszug NICHT 
homogenisierter Probe gemäß 
BVL L 47.08-3, 
flüssig/flüssig Extraktion 

GC/MS in Sim Mode auf 30m x 
0.25mm x 0.25µm HP-5MS Säule

Externe 
Kalibrierung mit 
interner 
Standardmethode

§ 64 L 47.08 -3 
modifiziert

Aufguss wie Norm, 
Ausschütteln mit Kaltron

GC-MS modifiziertes 
Nromverfahren

Met4-Allyl-1,2-
dimethoxybenzene, 
Sima Aldrich, 
Article: 284424, 
Lot.:MKBW1963V

ASU § 64 LFGB 
L00.00-145, 
modifiziert

Probenaufarbeitung erfolgte 
nach ASU § 64 LFGB L47.08-3

Standard-dotierter 
Kunstsaft

nein 
(Kunstsaft)

Estragol im 
Teeaufguss (GC-MS), 
ASU L 47.08-03

2*6.5g Probeneinwaage in 
0.5 L Wasser

Mehrpunktkalibrier
ung 

ASU L 47.08-3, 09-
2006

Kalibrierung mit 
internen Standard, 
Referenzmaterial 
zertifiziert

Lösungsmittelkalib
rierung

ASU L47.08-3: 2006-
09

Vermahlen nach
<-18°C über Nacht

5-Punkt 
(ausgewählt aus 9)

der Proben No.12 & No.20 beim

Kalibrierung 0 - 
6,4 mg/l



5.1.2.2.3 Thujon im Aufguss 
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Teilnehmer Probenvorbereitung Messmethode Sonstige Hinweise

ja / nein ja / nein

1 nein ja

2 nein ja

3 ASU L47.08-3 ja nein

4 GC-MS ja

5

6 GC-MS nein ja n.a.

7

8 ASU L 47.08-3 - - ja ja

9 GC-MSD - nein ja Öffnen

10 nein

11 wie von DLA vorgeschrieben ja nein

Methodenbeschrei-
bung

Kalibrierung und 
Referenzmaterial

Wiederfindung 
mit gleicher 

Matrix

Methode ak-
kreditiert

Participant Method description Sample preparation Measuring method
Calibration and 

reference matreial
Recovery with 
same matrix

Method ac-
credited

Further remarks

Bestimmung des 
Gehalts von 
Eucalyptol, Thujon, 
Menthon, Kampfer, 
Menthol und Methyl-
Salicylat in 
Spirituosen, 
kosmetischen 
Mitteln, Liquids 
und Tabakwaren 
mittels GC/FID

Auszug NICHT 
homogenisierter Probe gemäß 
BVL L 47.08-3, 
flüssig/flüssig Extraktion 

GC/FID, Stabilwax-Da 50m x 
0.25mm x 0.2µm

Externe 
Kalibrierung mit 
interner 
Standardmethode

§ 64 L 47.08 -3 
modifiziert

Aufguss wie Norm, 
Ausschütteln mit Kaltron

GC-MS modifiziertes 
Nromverfahren

Thujon rein, Roth, 
art.-Nr. 9540.1, 
Charge 277229062

ASU § 64 LFGB 
L00.00-145, 
modifiziert

Probenaufarbeitung erfolgte 
nach ASU § 64 LFGB L47.08-3

Standard-dotierter 
Kunstsaft

nein 
(Kunstsaft)

Estragol im 
Teeaufguss (GC-MS), 
ASU L 47.08-03

2*6.5g Probeneinwaage in 
0.5 L Wasser

Mehrpunkt-
kalibrierung 

Lösungsmittel-
kalibrierung

ASU L47.08-3: 2006-
09

Vermahlen nach
<-18°C über Nacht

Kalibrierung 0 - 
70 mg/l

Flüssig SPME & GC-
MS

sigma aldrich



5.1.2.2.4 Eugenol im Aufguss 
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Teilnehmer Probenvorbereitung Messmethode Sonstige Hinweise

ja / nein ja / nein

8 ASU L 47.08-3 ja ja

Methodenbeschrei-
bung

Kalibrierung und 
Referenzmaterial

Wiederfindung 
mit gleicher 

Matrix

Methode ak-
kreditiert

Participant Method description Sample preparation Measuring method
Calibration and 

reference matreial
Recovery with 
same matrix

Method ac-
credited

Further remarks

Lösungsmittel-
kalibrierung
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5.2 Homogenität

5.2.1 Mischungshomogenität vor der Abfüllung
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Tracer Homogenitätstest
DLA 29-2018
Gewicht Gesamtprobe 1,00 kg
Tracer           Fenchelsamen

Analysenergebnisse:

Probe Einwaage [g]

1 2,01 93 3483
2 2,04 104 3838
3 1,98 90 3422
4 1,82 94 3888
5 2,09 97 3494
6 1,89 90 3585
7 2,05 92 3379
8 1,95 102 3938
9 2,02 98 3652

10 1,90 92 3645

Poisson-Verteilung Normalverteilung
Probenanzahl 10 Probenanzahl 10
Freiheitsgrad 9 Mittelwert 3632 mg/kg
Mittelwert 95,3 Partikel Standardabweichung 198 mg/kg
Standardabweichung 5,20 Partikel rel. Standardabweichung 5,5 %

2,56 Horwitz Standardabweichung 4,7 %
Wahrscheinlichkeit 98 % HorRat-Wert 1,2

Wiederfindungsrate 91 % Wiederfindungsrate 91 %

Partikel 
Anzahl

Partikel 
[mg/kg]

c2 (CHI-Quadrat) 
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5.3 Informationen zur Eignungsprüfung (EP)

Vor der LVU werden dem Teilnehmern im Proben-Anschreiben folgende 
Informationen mitgeteilt: 

EP-Nummer DLA 29-2018

EP-Name Estragol, Methyleugenol und Thujon in Tee-Getränkepulver

Probenmatrix* Proben I + II: Tee-Getränkepulver (Fenchelsamen, Lorbeerblätter, 
Beifuß)

Probenzahl und 
Probenmenge

2 identische  Proben I + II: je 30 g

Lagerungsinformation Proben I+ II: gekühlt 2 - 10 °C

Verwendungszweck Ausschließlich für Laboruntersuchungen (Qualitätskontrollproben)

Parameter quantitativ: Estragol, Methyleugenol und Thujon

Untersuchungsmethoden Der Gehalt an Estragol, Methyleugenol und Thujon ist im etherischen Öl (%)
zu bestimmen, zusätzlich kann der Gehalt an Estragol, Methyleugenol und 
Thujon im Tee-Aufguss ( z.B. nach ASU-Methode; in mg/l) angegeben 
werden.

Hinweise zur Analyse Die  Untersuchung  der  Eignungsprüfung  soll  entsprechend  einer
laborüblichen Routineanalyse vorgenommen werden.
Generell  empfehlen  wir  vor  der  Analyse,  insbesondere  bei  kleinen
Analyseneinwaagen, eine repräsentative Probenmenge entsprechend guter
Laborpraxis zu homogenisieren. 

Ergebnisangabe Es werden die Einzelergebnisse für Probe I und II sowie die Mittelwerte als 
Endergebnisse, berechnet aus der Doppelbestimmung (Probe I und II), in 
die Ergebnisabgabe-Datei eingetragen. Die Wiederfindung, wenn 
durchgeführt, ist in die Rechnung mit einzubeziehen. 

Einheiten % im Öl und zusätzlich mg/l

Anzahl von 
signifikanten Stellen

Mindestens 2

Weitere Angaben: Zur Information ist anzugeben: 
– Datum der Analyse
– DLA-Nr. der Probe I und II
– Bestimmungsgrenze
– Angabe inkl. Wiederfindung
– Wiederfindung wurde mit gleicher Matrix bestimmt.
– Methode ist akkreditiert

Ergebnisabgabe Die Ergebnisabgabe-Datei wird per eMail übermittelt an: 
pt@dla-lvu.de

Abgabetermin Spätestens  23. November  2018.

Auswertebericht Der Auswertebericht wird voraussichtlich 6 Wochen nach Abgabetermin der
Ergebnisse fertiggestellt und per eMail als PDF-Datei zugesandt.

Koordinator und 
Ansprechpartner der EP

Dr. Gerhard Wichmann

*  Die Kontrolle  der  Mischungshomogentität  wird  von DLA durchgeführt.  Ggf.  werden die Prüfung der  Gehalte,  Homogenität  und
Stabilität von EP-Parametern von DLA im Unterauftrag vergeben.
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6. Verzeichnis der Teilnehmer in alphabetischer 
Reihenfolge

[Die Adressdaten der Teilnehmer wurden für die allgemeine Veröffentlichung des Auswerte-
Berichts nicht angegeben.]

[The address data of the participants were deleted for publication of the evaluation 
report.]
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ÖSTERREICH

UNGARN

Deutschland
Deutschland
Deutschland

Deutschland

Deutschland

Deutschland

Deutschland

Deutschland

IRLAND

Teilnehmer/ Participant Ort/ Town
Land/ 
Country
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DLA 29/2018 - Estragol, Methyleugenol und Thujon

Von  den  11  Teilnehmern  haben  alle  Teilnehmer  mindestens  1  Ergebnis
fristgerecht eingereicht. 

Zur Bewertung der Ergebnisse wurden in der vorliegenden LVU die Ziel-
standardabweichung der Auswertung eines Versuchs zur Präzision verwen-
det.  Zur  Information  wurde  zusätzlich  die  Zielstandardabweichung  des
allgemeinen Modells nach Horwitz  angegeben. 

Es lagen für Estragol und Methyleugenol 78% der Ergebnisse der Teilneh-
mer im Zielbereich. Details zu den einzelnen Parametern sind dem Auswer-
tebericht zu entnehmen. 

3 Teilnehmer hatten ihren Sitz im Europäischen Ausland (Österreich, Un-
garn, Irland). 
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